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Torino, 17 dicembre 2018 

 
CHIARIMENTO N. 9 

 
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento 
della fornitura di:  

- Lotto 1 - Amplificatore di potenza da installare presso Environment Park - CIG 
7663573480 - CUP E15D18000310007 - CID 321-40 

- Lotto 2 - Amplificatore di potenza lineare da installare presso l’Energy Center Lab (EC-
L) - CIG 766359135B - CUP E15D18000310007 - CID 321-40 

- Lotto 3 - Amplificatore di potenza da installare presso l’Energy Center Lab (EC-L) - CIG 
7663605EE5 - CUP E15D18000430007  

- Lotto 4 - Sistema di simulazione real-time multi-purpose da installare presso 
Environment Park - CIG 76636178CE - CUP E15D18000310007 - CID 321-40 

- Lotto 5 - Sistema di simulazione real-time multi-purpose da installare presso l’Energy 
Center Lab (EC-L) - CIG 766362603E - CUP E15D18000310007 - CID 321-40 

- Lotto 6 - Simulatore real-time per sistemi elettrici da installare presso l’Energy Center 
Lab (EC-L) – CIG 7663632530 - CUP E15D18000430007 

 
Quesito:  
  

1. OFFERTA TECNICA - RELAZIONE TECNICA - PARAGRAFO 24 - 25  

 

- PARAGRAFO  24: non abbiamo documentazione che riporti la presenza di ruote anche se tutti 

gli strumenti ne sono dotati. Come dobbiamo comportarci?  

 

- PARAGRAFO  25: consegna e messa in servizio inclusi: non è riportato sui data sheet ufficiali 

in quanto fanno parte dell'accordo cliente - distributore. Come dobbiamo comportarci? 

 
Risposta: 

 

1. Nella relazione tecnica ove non sia possibile indicare il numero della pagina della scheda tecnica 
dalla quale evincere la presenza dell'elemento tecnico minimo richiesto a pena di esclusione, 
occorre specificarne le ragioni nella colonna Note. 
In ogni caso, il requisito tecnico minimo richiesto a pena di esclusione deve essere garantito dal 
concorrente. 

 
 
 
 

Ufficio Appalti 


